
CHOLESTEROL HDL 

PŘÍMÝ  
TOOS 

 

 
 
 
 
 

KÓD 11757   1*60 mL + 1*20 ml  

SKLADOVÁNÍ PŘI 2-8ºC 

Reagencie pro měření koncentrace HDL cholesterolu. 
Pouze pro laboratorní in vitro diagnostiku. 
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ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ 

Reagencie ke kvantitativnímu měření koncentrace HDL cholesterolu v lidském séru 
nebo v plazmě pro sledování metabolismu lipidů a rizika kardiovaskulárních 
onemocnění v obecné populaci. Činidlo lze používat manuálně. 
Pouze pro profesionální použití in vitro v klinické laboratoři. 
 

KLINICKÝ PŘÍNOS 
Zvýšené plazmatické koncentrace HDL-cholesterolu pozitivně korelují s výskytem 
aterosklerotických onemocnění, infarktu myokardu a cerebrovaskulárních příhod1,2. 
Existuje několik chorobných stavů nebo vlivů prostředí, které jsou spojeny se 
zvýšenou hladinou HDL-cholesterolu: Akutní nebo chronické hepatocelulární 
onemocnění, intravenózní hyperalimentace, závažná podvýživa, diabetes, chronická 
anémie, myeloproliferativní poruchy, Tangerova choroba, analfalipoproteinemie, 
akutní stres, některé léky a kouření1,2. 
Na základě klinických zkoušek a učebnic a při použití v kombinaci s dalšími 
diagnostickými metodami a možnostmi, jsou tyto lékařské informace užitečné pro 
hodnocení HDL cholesterolu. 
Klinická diagnóza by neměla být stanovena na základě nálezu jediného výsledku 
testu, ale měla by spojovat klinické i laboratorní údaje. 
 

PRINCIP METODY 
Cholesterol z lipoproteinů s nízkou hustotou (LDL), lipoproteinů s velmi nízkou 
hustotou (VLDL) a chylomikronů, je odbouráván cholesterol oxidázou enzymaticky 
zrychlenou bezbarvou reakcí. Detergent obsažený v činidle B rozpouští cholesterol 
ve vzorku z proteinů s vysokou hustotou (HDL). HDL cholesterol se pak měří 
spektrofotometricky. 
HDL cholesterol je měřen spektrofotometricky na základě reakcí popsaných níže3.   

                                                                                              chol. esteráza 
Estery cholesterolu +  H2O                                                    cholesterol + mastné kyseliny 
 
                                                           chol. oxidáza 
Cholesterol + 1/2 O2 + H2O                                                        cholestenon +  H2O2   
    
                                                                                                            peroxidáza 
2 H2O2 + 4-aminoantipyrin+TOOS                                                           Chinonimin + 4 H2O  

  
 

OBSAH  A  SLOŽENÍ 
A. Reagencie. 1 x 60 mL. MES pufr 100 mmol/l, polymery, 4-aminoantipyrin 0,5 

mmol/l, detergent, pH 6,5.  
VAROVÁNÍ: H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci. P333+P313: Při 
podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc. P362: Svlékněte kontaminovaný 
oděv a vyperte jej. P261: Vyhněte se vdechování výparů. 
B. Reagencie. 1 x 20 mL. MES pufr 50 mmol/l, cholesterol esteráza  1,0 U/mL, 

peroxidáza 1,0 U/ml, cholesterol oxidáza 0,5 U/ml, N-ethyl-N-(2hydroxy-3-
sulfopropyl)-3-methylanilin (TOOS) 4,5 mmol/L, detergent, pH 5,5.  

VAROVÁNÍ: H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci. P333+P313: Při 
podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc. P362: Svlékněte kontaminovaný 
oděv a vyperte jej. P261: Vyhněte se vdechování výparů. 

   
SKLADOVÁNÍ 

Skladujte při 2-8ºC.  
Reagencie jsou stabilní do data expirace uvedené na štítku, pokud jsou těsně 
uzavřené a je zabráněno jejich kontaminaci během jejich použití.   
Známky zhoršení kvality:    
Přítomnost částic, zákal.  
 

UPOZORNĚNÍ A POKYNY 
Dodržujte běžná bezpečnostní opatření vyžadovaná při manipulaci se všemi 
laboratorními činidly. Bezpečnostní list je k dispozici pro profesionální uživatele na 
vyžádání. Veškerý odpadní materiál by měl být likvidován v souladu s místními 
předpisy. Jakákoli závažná událost, která by mohla nastat v souvislosti s použitím 
reagencie musí být nahlášen společnosti BioSystems S.A. 
 

DOPLŇUJÍCÍ MATERIÁL ( NENÍ SOUČÁSTÍ BALENÍ) 
-  Biochemický kalibrátor s lidskou matricí (BioSystems 18044). 
- Standard cholesterol: HDL/LDL kalibrátor 1*1 ml. Skladujte při 2-8ºC. Katalogové 

číslo 11 693. Lidské sérum. Koncentrace je uvedena na štítku lahvičky. Hodnota 

koncentrace byla ověřena proti CDC Referenční měřící metodou. (Centers for 
Disease Control and Prevention). 
Rozpusťte v 1 ml destilované vody. Stabilita je 1 týden při 2-80C, nebo 2 měsíce 
při -180C při zamrazení alikvotních částí.   

- Reagencie pro kontrolu kvality. Viz oddíl Kontrola kvality. 
- Termostabilní vodní lázeň 37ºC 
-  Analyzátor, spektrofotometr, nebo fotometr termostabilní při 37ºC, s hlavním 

filtrem 535  20 nm. 

Komponenty lidského původu použité při výrobě byly testovány a shledány negativní 
na přítomnost protilátek anti-HIV a anti-HCV, a stejně tak na HBs antigen. Nicméně 
s reagenciemi zacházejte jako s potencionálně infekčním materiálem. 
 

PŘÍPRAVA REAGENCIÍ 
Reagencie jsou připraveny k použití – ready to use. 
 

VZORKY 
Sérum nebo plazma odebraná standardním způsobem.  
Koncentrace HDL cholesterolu v séru nebo plazmě je stabilní: 2 dny při 20-250C,  
7 dní při 4-80C a 3 měsíce při -200C4.  
 

POSTUP 
1. Vytemperujte pracovní reagencie na 37ºC. 
2.    Pipetujte do označených zkumavek: (Poznámka 1)   

 Reagent blank Vzorek/ kalibrátor 

Destilovanou vodu  
Reagent A 

          7 µL 
      750 µL 

                    - 
                      750 µL 

Sérum / Kalibrátor -                           7  µL 

3. Promíchejte a nasajte vzorek do kyvety fotometru. Zmáčkněte stopky. Po 5 
minutách odečtěte absorbanci (A1) při 535 nm proti destilované vodě.  

4. Pipetujte do kyvety:   

Reagencie B 250 µL 250 µL 

5. Promíchejte, vložte kyvetu do fotometru. Zmáčkněte stopky. Po 5 minutách 
odečtěte absorbanci (A2) při 535 nm. 

 
VÝPOČET 

Koncentrace HDL cholesterolu ve vzorku se vypočítá podle vzorce: 
    
   (A2 – 0,75 x A1) vzorku - (A2 – 0,75 x A1) blanku 
                                                                                  x   Ckalibrátoru  =  Cvzorku 
   (A2 – 0,75 x A1) kalibrátoru - (A2 – 0,75 x A1) blanku 
 

 (C= koncentrace) 

KONTROLA KVALITY  
Pro kontrolu kvality se doporučuje použít Lipidové kontrolní sérum hladiny I. (kat.č. 
18040) a hladiny II. (kat. č. 18041) a Biochemické kontrolní sérum hodnoty I (kód 
18042) a II (kód 18043) pro verifikaci provedení měřícího postupu.  
Každá laboratoř by si měla stanovit svojí vlastní vnitřní kontrolu kvality a postupy pro 
nápravné jednání, jestliže kontroly nejsou v tolerančním rozpětí.  

 
REFERENČNÍ HODNOTY 

Koncentrace HDL cholesterolu se výrazně liší v závislosti na věku a pohlaví. 
Uvedené cut-off hodnoty jsou pro vyhodnocování rizika koronárně arteriálních 
onemocnění5. 

Do 35 mg/dL = 0,91 mmol/L Vysoké riziko 

> 60 mg/dL = 1,56 mmol/L Nízké riziko 

Tato rozmezí jsou uvedena pouze pro orientaci; každá laboratoř by si měla stanovit 
vlastní referenční rozmezí. 

 
ANALYTICKÉ A KLINICKÉ HODNOTY 

Níže popsané metrologické charakteristiky byly získány na základě pokynů 
Institutu pro klinické a laboratorní standardy (CLSI). 

Limity a rozsahy Serum / plazma 

Detekční limit (mg/dL) 1,90 

Detekční limit (mmol/L) 0,05 

Měřící rozsah * (mg/dL) 7,66-180 

Měřící rozsah * (mmol/L) 0,20-4,66 
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* Při vyšších hodnotách zřeďte vzorek na 1/2 destilovanou vodou a měření opakujte. 
Rozsah měření: od meze kvantifikace po mez linearity. 
 

Přesnost Průměrné 
hodnoty (mg/dL) / 

(mmol/L) 

Opakovatelnost 
(CV)% 

Mezi laboratořemi 
(CV)% 

 
Serum / plazma 

30,7 / 0,80 3,6 5,1 

45,8 /1,19 2,6 3,5 

77,4 / 2,01 1,5 3,6 

 

Metoda porovnání Serum EDTA Plazma Heparin 
Plazma 

Počet vzorků 97 86 95 

Passing-Bablok regrese y=0,51+1,005x y=6,07+0,921x y=4,99+0,893x 

Korelační koeficient (r) 0,997 0,996 0,990 

Srovnávací interval (mg/dL) 14,3-140 7,05-137 4,1-156 

 
LIMITY METODY 

- Interference: Bilirubin (až 18 mg/dl - 308 µmol/L), hemolýza (hemoglobin do 500 
mg/dl), lipémie (triglyceridy do 1681 mg/dl - 19 mmol/l) a paracetamol / 
Acetaminophen (až 20 mg/dl - 1324 µmol/L) neinterferují. Kyselina askorbová 
interferuje. Ostatní léky a látky mohou interferovat. 
  

POZNÁMKY 
1. Objemy vzorku a reagencií mohou být různé, jestliže jsou zachovány reakční 

poměry. 
2. Tato reagencie může být použita v různých analyzátorech. Aplikační protokoly 

jsou k dispozici na vyžádání u distributora.  
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    UPOZORNĚNÍ DISTRIBUTORA 
Překlad revidován k datu: 27.6.2023.  
Vzhledem k možné inovaci výrobku Vám doporučujeme překontrolovat český 
překlad s originálním příbalovým letákem porovnáním podle identifikačního čísla 
revize návodu uvedeném v zápatí.  
Originální návod najdete v soupravě a na internetové adrese:  https://einfo.bio/  
Český návod je také k dispozici na: www.jktrading.cz   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výhradní distributor: 
ČR : JK-Trading spol.s.r.o., Křivatcová 421/5,150 21 Praha 5,  
tel.: +420 257 220 760 
SK  : JK-Trading spol.s.r.o., Dlhá 43, 900 31, Stupava,  
tel.: + 421 264 774 591 
 
V případě mimořádných událostí:  
ČR  :  Toxikologické informační středisko (TIS), klinika pracovního lékařství VFN a  
LF UK,  tel.: +420 224 91 92 93 a +420 224 91 54 02 
SK  :  Toxikologické informačné centrum Bratislava, 833 05,  
Limbová 5, tel.: +421 254 774 166 
SK  :  Toxikologické informačné centrum Bratislava, 833 05, Limbová 5,  
tel.: +421 254 774 166  

 
 

VÝROBCE  
BioSystems S.A. Costa Brava 30, Barcelona (Spain) 

ISO 13485 - TÜV Rheinland - Reg.: SX 60010383 0001 
ISO 9001 - TÜV CERT - Reg.: 01 100 6696 
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