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PRINCIP METODY 

Zinek ve vzorku reaguje s 5-Br-PAPS v alkalickém prostředí za vzniku barevného komplexu, který lze měřit 
spektrofotometricky1. 

OBSAH A SLOŽENÍ 

A1. Činidlo. 2 x 15 ml. Uhličitan sodný 240 mmol/L, pH 10,0. 

A2. Činidlo. 2 x 5 ml. Citran sodný 170 mmol/l, salicylaldoxim 24 mmol/l, konzervační látky. 

B. Činidlo. 1 x 10 ml. Uhličitan sodný 50 mmol/l, 5-Br-PAPS 0,25 mmol/l. 

S. Zinkový standard. 1 x 3 ml. Zinek 2000 µg/dl ekvivalentní 10000 µg/dl (1529 µmol/L) zinku podle  

faktor ředění vzorku. Vodný primární standard. 

VAROVÁNÍ: H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci. P302+P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým 
množstvím vody s mýdlem. P333+P313: Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou 
pomoc/ošetření. Další varování a bezpečnostní opatření naleznete v bezpečnostním listu produktu (SDS) 

SKLADOVÁNÍ 

Skladujte při teplotě 2-8ºC. 

Reagencie jsou stabilní do data exspirace uvedeného na štítku, pokud jsou skladovány těsně uzavřené a pokud je 
během jejich použití zabráněno kontaminaci. 

Známky znehodnocení: 

− Reagencie: Přítomnost částicového materiálu, zákal, absorbance světla vyšší než 0,300 při 560 nm (1 cm 
kyveta). 

− Standard: Přítomnost částicového materiálu, zákal. 

POMOCNÉ REAGENCIE 

Biochemický kalibrátor (BioSystems cod. 18011) nebo biochemický kalibrátor humánní (BioSystems cod. 18044). 

PŘÍPRAVA REAGENCIÍ (Pozn. 1) 

Činidlo A: nalijte obsah lahvičky s činidlem A2 do lahvičky s činidlem A1. Jemně promíchejte. Další objemy lze 
připravit v poměru: 3 ml činidla A1 + 1 ml činidla A2. Stabilní 2 měsíce při 2-8ºC. 

Činidlo B a standard (S): Připraveno k použití. 

Reagencie otevřené a uchovávané v chlazeném prostoru analyzátoru jsou stabilní 2 měsíce.  

DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ 

Analyzátor, spektrofotometr nebo fotometr s filtrem 560 nm. 

VZORKY 

Seminální plazma: Zkapalněte vzorek čerstvého spermatu inkubací při 37ºC po dobu 30 minut. Centrifugujte, 
abyste oddělili spermie, a dekantujte semennou plazmu2. Stabilní při -20ºC. 

Sérum nebo heparinizovaná plazma odebraná standardními metodami. Stabilní 1 rok při -20ºC, 2 týdny při 4-
8ºC nebo 1 týden při 20-25ºC. 

KALIBRACE 

Pro vzorky seminální plazmy se doporučuje použít zinkový standard (S) a pro vzorky séra nebo 
heparinizované plazmy Biochemický kalibrátor. 

Doporučuje se provádět slepý pokus u reagencií každý den a kalibraci alespoň každé 2 měsíce, po změně 
šarže reagencií nebo podle požadavků postupů kontroly kvality. 

POSTUP 

Ředění vzorku (seminální plazma) (Pozn. 1) 

Vzorky standardu, séra a heparinizované plazmy nevyžadují předúpravu. 

1. Napipetujte do zkumavky: 
 

Seminální plazma 200 L 

Destilovaná voda 800 L 

2. Jemně promíchejte. Zředěný vzorek je stabilní 8 hodin při 15-25ºC, 24 hodin při 2-8ºC. 

Automatizovaný postup (Pozn 2) 
  A25 A15 

OBECNÉ Název testu ZINEK ZINEK 
Režim analýzy Diferenciální bir Diferenciální bir 

Typ vzorku SEM/SER SEM/SER 

Jednotky µg/dL µg/dL 

 Typ reakce nárůst nárůst 

Desetinná čísla 0/1 0/1 

Počet replikátů 1 1 

Název testu ve zprávě pacienta - - 

POSTUP Odečet Monochrom. Monochrom. 
Objemy Vzorek 3/15 3/15 

 Reagent 1 240 240 

 Reagent 2 60 60 

 Mytí 1,2 1,2 

 Faktor předředění - - 

 Postdiluční faktor 2 2 
Filtry Hlavní 560 560 

 Reference - - 
Časy Odečet 1 105 s 120 s 

 Odečet 2 420 s 432 s 

 Reagent 2 120 s 144 s 

KALIBRACE Typ kalibrace Konkr./opak. Konkr./opak. 
Replikace kalibrátoru 3 3 

Prázdné replikace 3 3 

Kalibrační křivka - - 

MOŽNOSTI Limit absorbance blanku 0.3 0.3 

Limit kinetického blanku - - 

Limit linearity 30000/1250 30000/1250 

Manuální postup (Pozn. 1, 3) 

1. Napipetujte do zkumavek: 

 Blank Blank vzorek Kalibrátor Vzorek 

Destilovaná voda (SEM/SER) 12/60 µL - - - 

Standard zinkud (S) - - 12 µL - 

Biochemický kalibrátor - 60 µL 60 µL - 

Seminální plazma - - - 12 µL 

Sérum/Plazma - 60 µL - 60 µL 

Činidlo A 960 µL 1200 µL 960 µL 960 µL 

Činidlo B 240 µL - 240 µL 240 µL 

2. Důkladně promíchejte a inkubujte 5 minut při pokojové teplotě. 

3. Změřte absorbanci (A) blanku vzorku při 560 nm proti destilované vodě.  

4. Změřte absorbanci (A) vzorku a kalibrátoru při 560 nm proti reagenčnímu blanku. 

5. Vypočítejte koncentraci zinku pomocí následujícího vzorce: 

 

AVzorek – Aprázdný vzorek 
 

AKalibrátor – Aprázdný kalibrátor 

Seminální plazma Sérum / Plazma 

x 10000 = µg/dL Zinc 

x 1529 = µmol/L Zinc 

x C kalibrátor = µg/dL zinek 

x C kalibrátor = µmol/L 

zinek 

REFERENČNÍ HODNOTY 

Seminální plazma3,4: 5000-50000 µg/dL (764-7644 µmol/L) 

Sérum5: 80-120 µg/dL (12-18 µmol/L). 

Tyto rozsahy jsou uvedeny pouze pro orientaci; každá laboratoř by si měla stanovit vlastní referenční  rozmezí. 

KONTROLA KVALITY 

K ověření provedení postupu měření se doporučuje použít Biochemickou kontrolu fertility (kód. 18053), Biochemické 
kontrolní sérum úrovně I (Cod. 18005 a 18009) a úrovně II (Cod. 18007 a 18010) . 

Každá laboratoř by si měla vytvořit své vlastní schéma vnitřní kontroly kvality a postupy pro nápravná opatření, pokud 
nejsou kontroly v rámci přijatelných tolerancí. 

METROLOGICKÉ VLASTNOSTI 

− Následující data byla získána pomocí analyzátoru A25. Výsledky jsou podobné s A15. Podrobnosti o datech 
hodnocení jsou k dispozici na vyžádání. 

− Detekční limit: 176 µg/dl=27 µmol/L (seminální plazma); 7,7 ug/dl=1,2 umol/l (sérum).  

− Limit linearity: 30000 µg/dl=4586 µmol/L (seminální plazma); 1250 ug/dl=191 umol/l (sérum). Pro vyšší hodnoty  
nařeďte předem upravený vzorek 1/2 destilovanou vodou a opakujte měření.  

− Opakovatelnost (v rámci běhu): 

 
Seminální 

plazma 
CV n Sérum CV n 

6990 µg/dL = 1070 mol/L 1.6 % 20 69.8 µg/dL = 10.7 mol/L 4.1 % 20 

13600 µg/dL = 2080 mol/L 0.9 % 20 95.7 µg/dL = 14.6 mol/L 2.9 % 20 

− Reprodukovatelnost (run to run): 

 
Seminal Plasma CV n Serum CV n 

6990 µg/dL = 1070 mol/L 2.1 % 25 69.8 µg/dL = 10.7 mol/L 4.8 % 25 

13600 µg/dL = 2080 mol/L 2.0 % 25 95.7 µg/dL = 14.6 mol/L 3.6 % 25 

− Přesnost: Výsledky získané tímto postupem nevykazovaly systematické rozdíly ve srovnání s referenčním 
postupem. Podrobnosti o srovnávacích experimentech jsou k dispozici na vyžádání.  

− Interference: Bilirubin (20 mg/dl) neinterferuje. Interferuje lipémie (triglyceridy 10 g/l) a hemolýza (hemoglobin 
1,25 g/l). Jiné léky a látky mohou interferovat6. 

DIAGNOSTICKÉ VLASTNOSTI 

Zinek je přechodný kov nezbytný v lidské výživě. Nejdostupnějšími zdroji zinku v potravě jsou maso a ryby. Více než 
200 metaloenzymů zinku se vyskytuje ve všech šesti kategoriích enzymových systémů. 

Hladiny zinku v seminální plazmě jsou spojeny s plodností. Jeho koncentrace se využívá při stanovení sekreční 
funkce prostaty. Nízké hodnoty ukazují na abnormální narušení sekreční funkce, pravděpodobně v důsledku 
obstrukce vývodů v důsledku zánětu akutní nebo chronické povahy4. 

Závažné nedostatky v krvi souvisejí se sníženým růstem a zakrněním a zvyšují výskyt infekčních onemocnění. Méně 
závažné nedostatky zinku souvisí s imunitní funkcí, průjmem, změněnými kognicemi, alopecií, poruchami zraku a 
dalšími nepříznivými klinickými výsledky. Požití stravy kontaminované zinkem zahrnuje vysoké koncentrace v krvi a 
je spojeno s bolestmi břicha, průjmem, nevolností a zvracením. Pro analýzu zinku se upřednostňují vzorky 
heparinizované plazmy před sérem, aby se zabránilo možné kontaminaci zinkem erytrocyty, krevními destičkami a 
leukocyty během srážení a centrifugace5. 

POZN. 

1. Kontaminace skla zinkem ovlivní test. Používejte jednorázový plastový materiál nebo kyselinou omyté sklo. 

2. Toto činidlo lze použít v několika automatických analyzátorech. Návod k mnoha z nich je k dispozici na 
vyžádání. 

3. Slepý ( blank) vzorek musí být proveden v séru a heparinizované plazmě. 
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