Kéd 11805
1x50ml

Kaéd 11505
1 x 200 mi

Kaéd 11506 Kod 11539
1 x 500 mi 1x1L

CHOLESTEROL

Skladovat pri2 —8°C

Reagenty na stanovenie koncentracie cholesterolu.
Vyhradne na in vitro diagnostiku v klinickych laboratériach.

PRINCIiP METODY
Volny a esterifikovany cholesterol vo vzorke spésobuje vznik (dej
popisany pomocou nasledujucich reakcii ) farebného komplexu,
ktory sa meria spektrofotometricky2.

chol. esteraza
Ester Cholesterolu + H20 ——> Cholesterol+Mastné kyseliny
chol. oxidaza
Cholesterol + %2 O2 + H20 —_— Cholestenon + H202
peroxidaza

2 H202 +4 —Aminoantipyrin+ Fenol Chinonimin + 4 H20

OBSAH
KOD 11805 KOD 11505 KOD 11506 KOD 11539
A. Reagent 1x50mL 1x200 mL 1 x 500 mL 1x1L
S. 1x5mL 1x5mL 1x5mL 1x5mL
Standar
d
ZLOZENIE

A. Reagent. Pipes 35 mmol/L, cholat sodny 0,5 mmol/L, fenol
28 mmol/L, cholesterol esteraza > 0,2 U/mL, cholesterol
oxidaza > 0,1 U/mL, peroxidaza > 0,8 U/mL, 4-aminoantipyrin
0,5 mmol/L, pH 7,0.

S. Cholesterol Standard. Cholesterol 200 mg/dL (5,18 mmol/L).
Vodny primarny Standard.

SKLADOVANIE
Reagent (A): Skladujte pri 2-8°C.
Reagent a Standard su stabilné do datumu expiracie uvedeného na
Stitku, ak su tesne uzavreté a je zabranené ich kontaminacii po¢as
pouzivania.
Znamky zhorsenia kvality:
- Reagent: pritomnost €astic, zakal, absorbancia blanku vacsia ako
0,200 pri 500 nm.
- Standard: pritomnost Castic, zakal

PRIPRAVA REAGENCIi
Reagent a Standard (S) je pripraveny k priamemu pouzitiu - ready to
use.

PRIDAVNE ZARIADENIA
m Termostabilny vodny kupel 37°C
m Analyzator, spektrofotometer nebo fotometer s filtrom
500 nm = 20 nm

VZORKY
Sérum alebo plazma odobrana Standardnym sp&sobom. Heparin,
EDTA, oxalat, alebo iné fluoridy mézu byt pouzité ako antikoagulant.
Cholesterol je vo vzorke stabilny 7 dni pri 2-8°C.

POSTUP
1. Vytemperujte pracovny reagent na izbovu teplotu.
2. Pipetujte do oznacenych skumaviek: (Poznamka 1)

Blank Standard | Vzorka
Cholesterol Standard (S) | - 10 pL -
Vzorka - - 10 yL
Reagent (A) 1,0 mL 1,0 mL 1,0 mL

3. PremiesSajte a 10 minut inkubujte pri izbovej teplote (16-25°C),
alebo 5 minut pri 37°C.

4. Odcitajte absorbanciu (A) Standardu a vzorky pri 500 nm oproti
blanku. Sfarbenie je stabilné najmenej 2 hodiny.
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CHOLESTEROL
Cholesterol oxidaza/peroxidaza

VYPOCET
Koncentracia cholesterolu vo vzorke se vypocita podfa vzorca:
A vzorky
X C Standardu = C vzorky
A Standardu

Ak ste pouzili na kalibraciu Standard cholesterolu (Pozn. 2):

Avzorky x 200 = mg/dL cholesterolu
——— | x 5,18 = mmol/L cholesterolu

A $tandardu

REFERENCNE HODNOTY
Nasledujluce obecné cut-off hodnoty boli ustanovené podla US
National Cholesterol Education Program a boli akceptované
v réznych krajinach pre hodnotenie rizika koronarne tepennych
ochoreni®,

Do 200 mg/dL = 5,2 mmol/L Vhodna
200-239 mg/dL = 5,2-6,21 mmol/L Stredne vysoka
> 240 mg/dL = > 6,24 mmol/L Vysoka

KONTROLA KVALITY:
Na overenie spravnosti merani sa odporic¢a pouzit biochemické
kontrolné sérum hladiny | (kéd. 18005, 18009 a 18042) a hladiny Il
(kéd. 18007, 18010 a 18043).
Kazdé laboratérium by si malo stanovit svoju vlastna vnatornu
kontrolu kvality a postupy pre napravné jednanie, ak kontroly nie su
v toleranénom rozpati.

METROLOGICKA CHARAKTERISTIKA
- Detekény limit: 0,3 mg/dL = 0,008 mmol/L
- Linearita: 1000 mg/dL = 26 mmol/L. Pri vy8Sich hodnotach zriedte
vzorku 1/2 destilovanou vodou a opakujte meranie.
- Opakovatelnost (within run):

Priemerna koncentacia CVv n
121 mg/dL = 3,13 mmol/L 11% 20
257 mg/dL = 6,66 mmol/L 0,9 % 20

- Reprodukovatelnost (run to run):

Priemernd koncentacia CVv n
121 mg/dL = 3,13 mmol/L 1,9% 25
257 mg/dL= 6,66 mmol/L 1,0% 25

- Spravnost: Vysledky ziskané touto supravou nevykazovali
systematické rozdiely pri porovnani s referenénymi reagenciami
(Poznamka 2). Podrobnosti o porovnavacej skuske su k dispozicii
na vyziadanie.

- Interferencie: Hemolyza (hemoglobin do 500mg/dL), bilirubin (do
10mg/dL) a lipémia (triglyceridy do 1000mg/dL) neinterferuji.
Kyselina askorbova do 6,25 mg/dL neinterferuje. Tiez niektoré
lieky a dal$ie latky méZou interferovat™.

Tieto metrologické charakteristiky boli ziskané na analyzatore.
Vysledky sa mézu lisit' pri pouziti réznych analyzatorov, alebo pri
manualnej metéde.

DIAGNOSTICKA CHARAKTERISTIKA
Cholesterol je vysokomolekularny steroid s vysokou molekularnou
vahou a ma naviazany cyklopentanofenantrenovy skelet. Cholesterol
je pri diete Ciasto€ne absorbovany a je tiez syntetizovany pec€eriou a
ostatnymi tkanivami. Cholesterol je transportovany plazmatickymi
lipoproteinmi. Je vylu€ovany v nezmenenej podobe do ZI€e a potom
je premeneny na zZl€ové kyseliny. ZvySené hodnoty celkového
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cholesterolu su spojené s postupne sa zvySujicim rizikom
arterosklerozy a koronarne tepennych ochoreni >°.

Klinicka diagnoza by nemala byt uzavreta len na zaklade jednoho
vysledku, ale mali by byt prepojené klinické a laboratérne vysledky.

POZNAMKY
1. Tato reagencia méze byt pouzita v réznych analyzatoroch.
Aplikaéné protokoly su k dispozicii na vyziadanie u distributora.
2. Kalibracia vykonana vodnym Standardom méze spdsobit
vychylenie (bias), Specialne na niektorych analyzatoroch. V tychto
pripadoch sa odporuc¢a urobit kalibraciu za pouzitia sérového
Standardu. (Kalibracné sérum, kod. 18011 a 18044).
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UPOZORNENIE
Slovensky preklad k 30.11.2018
Vzhladom k moznej inovécii vyrobku sa odporuc¢a prekontrolovat
slovensky preklad s originadlnym pribalovym letakom tak, Ze sa
porovnaju identifikacné &isla uvedené v zapati. Originalny navod
najdete v sUprave a na internetovej adrese www.biosystems.es.
Slovensky navod je k dispozicii na www.jktrading.cz.

Vyhradny distributor:

CR : JK-Trading spol.s.r.o., Kfivatcova 421/5,150 21 Praha5,
tel.: +420 257 220 760

SK : JK-Trading spol.s.r.o., DIha 43, 900 31, Stupava

tel.: + 421 264 774 591

V pripade mimoriadnych udalosti:

CR : Toxikologické informaéni sttedisko (TIS), klinika pracovniho
lékarstvi VFN a LF UK, tel.: +420 224 91 92 93

a +420 224 91 54 02

SK : Toxikologické informaéné centrum Bratislava, 833 05, Limbova
5, tel.: +421 254 774 166
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